
光纤操作说明
FS-V11功能说明及使用操作
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1光纤下没有器件时，【显示屏】上有一数值A；
2在光纤下放一器件，【显示屏】上有一数值B；

3计算（B-A）/2，得到数值C.在光纤下慢慢移动器件，使得【显示屏】上的数值接近于C；

4此时，按住【设定】键，橙色灯亮，直到橙色灯闪，松开手，此时光纤测试设置好了；

5右上角有一小按钮为【输出电平切换】，可调节输出电平的高低。
应用举例

1在通电状态下，光纤头下不放检测器件时，观察显示屏数值，假设为350；

2在光纤头下放检测器件时，观察显示屏数值，假设为1350；

3 计算（1350-350）/2=500，在光纤下慢慢移动器件，使得【显示屏】上的数值接近于500；

4 此时，长按【设定】键，橙色灯亮，直到橙色灯闪，松开手，此时光纤测试设置好了；

5 设定好后，把被测器件放到光纤检测头下与不放到光纤检测头下，应该能观察到指示灯的变化，说明光纤能正常使用。
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